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Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública

INS Lab.  Referencia Nacional (LRN)

26      Lab.  Referencia Regional (LRR)

03      Lab. Referenciales LR en DIRIS de Lima

1. Laboratorios de Referencia Nacional (INS) – 22 LRN

2. Laboratorios de Referencia de Salud Publica Regiones (LRSP)

3. Laboratorios locales:

➢ Laboratorios de Hospitales Nacionales y apoyo 74, Hospitales 

Regionales FFAA, PNP, 

➢ Laboratorios Centros de Salud y, Laboratorios de penales, 

CERITSS,

➢ Puestos de Salud - Unidades Tomadoras de Muestras (UTM) –

No Lab.6505



8 – 15 días

2 – 3 días

10 -12 días

Hipnozoitos
(vivax/ovale)

Secuestro
(falciparum)

Sub microscópico
(malariae)

10 -14 días

http://revistabionatura.com/files/plasmodium-2.pdf

http://revistabionatura.com/files/plasmodium-2.pdf


ESNPCT

FUNCIONES DEL LRN A LA RED NACIONAL

FUNCIONES:
1.- DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS (Microscopía, PDR y Técnicas moleculares)
2.- TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (TT)
3.- CONTROL DE CALIDAD (CCD / CCI)
4.- ENTRENAMIENTO y CAPACITACIONES.
5.- VIGILANCIA BASADA EN EVIDENCIA DE LABORATORIO.
6.- INVESTIGACIÓN 
7.- SUPERVISIÓN DEL TT.
8.- ASISTENCIA TÉCNICA; (MINSA, Red Nacional, Red Internacional u otros)
9.- PLANIFICACIÓN: POA, POI.
10.- CERTIFICACIÓN DE LA RED NACIONAL (Nacional Competence Microscopy 
Assessment -NCAMM) 
11.- CERTIFICACIÓN DE LA RED INTERNACIONAL (Externa Competence 

Microscopy Assessment -ECAMM)



ESNPCT

Training in molecular methods for the characterization of 
drug resistant genetic markers associated with resistance 

in the Malaria Laboratory

Objetivos:
• El objetivo principal es aprender métodos moleculares para la caracterización 

de marcadores genéticos resistentes a los medicamentos asociados con la 
resistencia:

• Revisión de los métodos moleculares basados en PCR para confirmar el estado 
de la infección de malaria.

• Secuenciación de Sanger para identificar marcadores antipalúdicos resistentes 
a los medicamentos.

• Genotipificación para diferenciación de cepas.
• Análisis de datos moleculares, interpretación de datos y generación de 

informes.
• Esta capacitación facilitará el desarrollo de capacidades en Perú para 

monitorear la posible emergencia de resistencia a los tratamientos actuales 
contra la malaria.



PAHO/WHO

2. Desempeño de las Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR) de la 
Malaria. 

Resultados de las evaluaciones realizadas por OMS (2008-2018)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204118/1/9789241510035_eng.pdf?ua=1

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204118/1/9789241510035_eng.pdf?ua=1


PAHO/WHO

Recomendaciones de la OMS 
Recomendación #1  

• La microscopía y las PDR con calidad asegurada son las principales herramientas de 
diagnóstico  para la confirmación y el manejo de casos clínicos sospechosos de malaria 
en todas las situaciones epidemiológicas, incluyendo áreas de baja transmisión, debido a 
su alto desempeño en la detección de casos de malaria, su amplia disponibilidad y su 
relativo bajo costo. Así también, las PDR y la microscopía son herramientas apropiadas 
para la vigilancia rutinaria de la malaria en la mayoría de las áreas endémicas para esta 
enfermedad.

Recomendaciones #2…6 (relacionadas a Técnicas de Amplificación del Acido Nucleico -
NAAT) 



Certificación y Recertificación de Microscopistas y los ECAMM – NCAMM

“Reunión técnica sobre procedimientos del diagnóstico de malaria en las américas” organizados por la OPS/OMS, en el cual se uniformizaron los parámetros de 
evaluación External Quality Assessment Program (EQAP / PEEC) Internacional y Nacional y para los talleres: Externa Competence Microscopy Assessment
(ECAMM), Nacional Competence Microscopy Assessment (NCAMM) el cual busca certificar las competencias de los responsables del diagnóstico de malaria en 
los países de América y de los departamentos de cada país y hacerlos comparables con los resultados obtenidos con los demás continentes



Certificación y Recertificación de Microscopistas y los ECAMM – NCAMM

“Taller de Recertificación de Microscopistas” realizado en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico - InDRE de México, organizado 
por la Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS); donde se obtuvo la certificación con el NIVEL 1 según la 
escala de calificación.



Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria

Proficiency Testing Surveys for WHO

EVALUADOR AÑO FRECUENCIA CONCORDANCIA

CDC Atlanta USA 2002 Anual 100%

Hospital Pitié-Salpêtrière (Francia) 2004 Anual 100%

Hospital Pitié-Salpêtrière (Francia) 2005 Anual 100%

National Institute for Comunicable Diseases (NICD/WHO) 2013 3 veces al año 100%

National Institute for Comunicable Diseases (NICD/WHO) 2014 3 veces al año 100%

National Institute for Comunicable Diseases (NICD/WHO) 2015 3 veces al año 100%

National Institute for Comunicable Diseases (NICD/WHO) 2016 3 veces al año 100%

El Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria, forma parte como Laboratorio Referee de la Proficiency Testing

Surveys for WHO, evaluación que realiza el National Institute for Comunicable Diseases (NICD/WHO) con apoyo de la 
Organización Mundial de la salud a los países de África



Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria

Evaluación Externa de la Calidad - Evaluación Interlaboratorios 

EL Programa de Evaluación Externa de la Calidad para el diagnóstico microscópico de Malaria, Organizado por el Programa 
Regional de Malaria en el cual nuestro laboratorio junto con su para de Honduras, realiza la evaluación a la región, previo a 
esto se realiza una evaluación interlaboratorios entre los dos Laboratorios de Referencia Supranacional.

EVALUADOR AÑO FRECUENCIA CONCORDANCIA

Laboratorio de Vigilancia Nacional de Honduras Primera Ronda 2011 Anual 100%

Laboratorio de Vigilancia Nacional de Honduras Segunda Ronda 2012 Anual 100%

Laboratorio de Vigilancia Nacional de Honduras Tercera Ronda 2013 Anual 100%

Laboratorio de Vigilancia Nacional de Honduras Cuarta Ronda 2015 Anual 100%

Laboratorio de Vigilancia Nacional de Honduras Quinta Ronda 2016 Anual 100%

Laboratorio de Vigilancia Nacional de Honduras Sexta Ronda 2017 Anual 100%

Laboratorio de Vigilancia Nacional de Honduras Sexta Ronda 2018 Anual 100%
Laboratorio de Vigilancia Nacional de Honduras Octava Ronda 2020 Anual 100%



RESULTADOS



Criterios de  Evaluación

Concordancia en el Resultado: Aceptable 95 - 100 % No aceptable < 95%

Concordancia en la Especie: Aceptable 95 - 100 % No aceptable < 95%

Concordancia en el Estadio: Aceptable 80 - 100 % No aceptable < 80%

Concordancia en la Densidad Parasitaria: Aceptable 80 - 100 % No aceptable < 80%

La cantidad exacta de los parásitos en la lámina positiva, expresada en parásitos por microlitro, considerando que no

debe haber diferencias en un rango establecido de más o menos 50% de la cuenta verdadera entre una lectura y

otra, de acuerdo al Manual de la OMS



LRR Concordancia de Resultado

Evaluación Externa de la Calidad



LRR Concordancia de Especie

Evaluación Externa de la Calidad



LRR Concordancia de Estadio

Evaluación Externa de la Calidad



LRR Concordancia de Densidad

Evaluación Externa de la Calidad



APLICACIONES DE LA DENSIDAD PARASITARIA
Determinación de la densidad parasitaria es útil para:

✓ Evaluar la severidad de la infección malárica en los programas de control de paludismo y en ellos se hace en 
forma semicuanitativa por método de cruces.

✓ Controlar la evolución parasitológica de la infección por P. falciparum en cuyo caso se hace especialmente en 
forma cuanitativa (p/uL) por ser severa y potencialmente fatal.

✓ En los estudios de evaluación de eficacia del tratamiento antiparasitario (estudios in vivo o ensayos clínicos, es 
necesario monitorear la densidad parasitaria en forma cuantitativa en parásitos por  microlitro (p/uL) durante el 
tratamiento. Si el tratamiento es eficaz, la densidad parasitaria disminuirá progresivamente.

✓ En el Programas de Evaluación externa de la Calidad PEEC es un método de evaluación del cuarto parámetro 
evaluado de la calidad del diagnóstico del laboratorio evaluado (Resultado, especie, estadio y densidad 
parasitaria en p/uL)

✓ Nacional Competence Microscopy Assessment (NCAMM) y Externa Competence Microscopy Assessment
(ECAMM)



Método parásitos por microlitro de sangre (cuantitativo)

Si después de contar 200 leucocitos:
Caso 1:  ≥100

Caso 2: <100 , llegar a 500 leucocitos.

Caso 3: ≥500 parásitos, antes de llegar a contar 200 

Recuerde que para dar un resultado como negativo se deben revisar como mínimo 500 campos microscópicos.



P-I-01 V X X 126 0 0 0

P-I-02 N 0 0 0 0 0 0

P-I-03 F 0 0 0 X X 560

P-I-04 V X X 360 0 0 0

P-I-05 N 0 0 0 0 0 0

P-I-06 V X 0 183 0 0 0

P-I-07 VF X X 3297 X X 230

P-I-08 F 0 0 0 0 X 0

P-I-09 VF X X 75 0 X 0

P-I-10 V X 0 88 0 0 0

P-I-11 N 0 0 0 0 0 0

P-I-12 F 0 0 0 X X 66

P-I-13 VF X X 500 0 X 0

P-I-14 VF X 0 251 X X 66

P-I-15 F 0 0 0 0 X 0

P-I-16 V X X 50 0 0 0

P-I-17 VF X X 371 0 X 0

P-I-18 F 0 0 0 X X 160

P-I-19 N 0 0 0 0 0 0

P-I-20 VF X X 1102 X X 160

Parasitemia 

P. falciparum 

(p/uL)  (EAS)

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD (PEEC - NACIONAL) PARA EL DIAGNÓSTICO 

MICROSCOPICO DE MALARIA 

Nombre y Apellido del Microscopista:……………………………………………………………………………………………........

Laboratorio evaluado:………………………………………………………….   Fecha recibido: …………………………………………

Código del panel: …………………………………………………………………..    Fecha procesado: …………………………………….

Resultado
P. vivax 

asexuado *

P. vivax 

sexuado*

P. falciparum 

asexuado*

P. falciparum 

sexuado*

Código de 

lalámina

Parasitemia

P. vivax 

(p/uL) 

(EAS+ESS)

Resultado:
V: P. vivax,
F: P. falciparum,
VF: Mixta,
Estadio:
*Marcar presencia del estadio
con una X, si no se ve el estadio
dejarlo en blanco o colocar “0”.

Densidad:
*Para la parasitemia de P.
falciparum = solo se cuenta
EAS.
*Para la parasitemia de P. vivax
= se cuenta los EAS + ESS

EAS: estadios asexuados,
ESS: estadios sexuados.



Ingresar a la página del NetLab v2.0
https://netlabv2.ins.gob.pe/Login

Ingresar su usuario y contraseña: por
ejemplo (Usuario:vcruzn2; Password:
xxxxxx) y dar clic en iniciar sesión.

https://netlabv2.ins.gob.pe/Login


Reporte Web y Certificado



Reporte en PDF



Gracias

Por favor no imprimir cuide el planeta

Laboratorio Supranacional de Malaria 
Instituto Nacional de Salud de Perú


